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Paradoxical rate slowings of dual chamber pacemakers in the presence of
supraventricular arrhythmias
In some models of Biotronik dual chamber pacemakers RR interval can be sporadi-
cally prolonged over basic rate interval in the presence of supraventricular arrhyth-
mias. We describe 3 patients in whom such unusual pacemaker behaviour was obse-
rved. This mechanism should be taken into consideration during routine pacemaker con-
trol as a possible cause of prolongation of RR interval. (Folia Cardiol. 1999; 6: 206213)
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WstŒp
W analizie elektrokardiogramów zarejestrowa-
nych u pacjentów ze wszczepionym kardiostymu-
latorem zwraca siŒ szczególn„ uwagŒ na te fragmen-
ty zapisu, w których odstŒp RR jest d‡u¿szy ni¿
odstŒp wynikaj„cy z zaprogramowanej czŒstoci
podstawowej stymulacji [13].
Niektóre funkcje i w‡aciwoci wspó‡czesnych
stymulatorów dwujamowych, np. histereza lub tzw.
safety pacing, mog„ sprawiæ, ¿e odstŒp RR bŒdzie
d‡u¿szy ni¿ odstŒp czŒstoci podstawowej [46].
Wyd‡u¿enie odstŒpu RR mo¿e byæ równie¿ spowo-
dowane blokowaniem toru komorowego przez poten-
cja‡y miŒniowe lub przypadkowe sygna‡y powsta-
j„ce wskutek uszkodzenia elektrody, a tak¿e  rza-
dziej  blokowaniem stymulatora za‡amkami T lub
zak‡óceniami elektromagnetycznymi [7, 8].
Blokowanie sygna‡ami miŒniowymi na ogó‡
mo¿na usun„æ, a przynajmniej istotnie zmniejszyæ,
poprzez przeprogramowanie czu‡oci. Okresowe blo-
kowanie sygna‡ami powstaj„cymi w wyniku uszko-
dzenia izolacji lub przerwania ci„g‡oci elektrody
mo¿e byæ pierwszym sygna‡em defektu, który nasi-
laj„c siŒ, z czasem doprowadzi do nieskutecznej sty-
mulacji lub blokowania. Wczesne wykrycie defektu
elektrody pozwala na przeprowadzenie zabiegu na-
prawczego zanim wyst„pi„ u pacjenta powa¿ne ob-
jawy zwi„zane z nieskuteczn„ stymulacj„ lub bloko-
waniem. Dlatego te¿ istnieje potrzeba bardzo staran-
nej analizy ka¿dego zauwa¿onego wyd‡u¿enia odstŒ-
pu RR, by mo¿na by‡o ustaliæ jego przyczynŒ.
Zauwa¿ylimy, ¿e w stymulatorach dwujamo-
wych firmy Biotronik (modele Physios i Dromos)
algorytm dzia‡ania stymulatora w pewnych przypad-
kach arytmii nadkomorowych mo¿e powodowaæ nie-
oczekiwane wyd‡u¿enie odstŒpu RR. Prezentujemy
to paradoksalne zachowanie, przedstawiaj„c dzia‡a-
nie stymulatora u 3 chorych. W‡aciwoci stymula-
torów Biotronik, które s„ istotne do zrozumienia
tego zachowania, zebrano w tabeli 1, natomiast
w tabelach 2 i 3 zestawiono wartoci fabryczne wy-
branych parametrów [9, 10].
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Tabela 1
W‡aciwoci stymulatorów dwujamowych Biotronik: Diplos 06, Physios, Dromos, Eikos, Actros i Kairos
Licznik interwa‡u czŒstoci podstawowej jest zerowany przez zdarzenia w torze przedsionkowym (A-A timing).
Górna czŒstoæ synchronizacji (UTR, upper tracking rate) jest programowana niezale¿nie od refrakcji przed-
sionka. Stymulator nie mo¿e wys‡aæ impulsu komorowego, je¿eli odstŒp V-V mia‡by byæ krótszy ni¿ odstŒp
górnej czŒstoci synchronizacji. Gdy górna czŒstoæ synchronizacji jest wiŒksza ni¿ czŒstoæ wynikaj„ca
z refrakcji przedsionka, to po przekroczeniu przez rytm przedsionków czŒstoci wynikaj„cej z refrakcji,
bezporednio dochodzi do bloku 2:1. Natomiast gdy górna czŒstoæ synchronizacji jest mniejsza ni¿ czŒstoæ
wynikaj„ca z refrakcji, to po przekroczeniu przez rytm przedsionków górnej czŒstoci synchronizacji, odstŒp A-V
stopniowo siŒ wyd‡u¿a i zachowanie stymulatora imituje periodykŒ Wenckebacha, a dopiero po przekroczeniu
czŒstoci wynikaj„cej z refrakcji wystŒpuje blok 2:1.
Wartoæ odstŒpu A-V po impulsie oraz po pobudzeniu odebranym programuje siŒ niezale¿nie. OdstŒp A-V mo¿e
siŒ skracaæ wraz ze wzrostem czŒstoci przedsionków (dynamic A-V delay). Dynamiczne skracanie odstŒpu A-V
odbywa siŒ skokowo w 6 przedzia‡ach czŒstoci; programowany jest równie¿ stopieæ skrócenia. D‡ugoæ
odstŒpu A-V wynika wówczas z d‡ugoci poprzedzaj„cego go odstŒpu A-A.
Mo¿liwe jest w‡„czenie funkcji dual demand wówczas, gdy rytm przedsionków jest szybszy ni¿ czŒstoæ
wynikaj„ca z refrakcji przedsionków, stymulator zachowuje siŒ jak w rodzaju pracy DVI, tzn. licznik refrakcji
przedsionków jest zerowany przez ka¿de odebrane pobudzenie przedsionkowe.
Tabela 2
Wartoci fabryczne parametrów czasowych
stymulatorów dwujamowych Biotronik:
Diplos 06, Physios, Dromos i Eikos
CzŒstoæ podstawowa 1000 ms
(interwa‡)
Histereza wy‡„czona
Refrakcja przedsionków 400 ms
Refrakcja komór 300 ms
Górna czŒstoæ 375 ms
synchronizacji (UTR)
Odpowied na przekroczenie blok 2:1
czŒstoci górnej
OdstŒp AV
po impulsie
stymuluj„cym 180 ms
po pobudzeniu
odebranym dynamic-medium*
Dual demand wy‡„czona
Niewra¿liwoæ toru
przedsionkowego (blanking)
po impulsie 125 ms
przedsionkowym
po impulsie  56 ms
komorowym
*patrz tabela 3
Tabela 3
D‡ugoæ odstŒpu A-V w zale¿noci od czŒstoci
rytmu przedsionków (dynamic A-V delay medium)
Poni¿ej 70 1/min (> 860 ms ) 160 ms
7090 1/min (666861 ms) 140 ms
91110 1/min (667550 ms) 120 ms
11130 1/min (460551 ms) 100 ms
Powy¿ej 130 1/min (< 459 ms) 75 ms
Stymulatory jak w tabeli 2
Przypadek 1
Pacjentka (74 lata), której z powodu bloku przed-
sionkowo-komorowego (p-k) III° wszczepiono sty-
mulator Dromos SL (stymulator VDD). NastŒpnego
dnia po wszczepieniu, obserwuj„c krzyw„ EKG na kar-
diomonitorze, zwrócono uwagŒ na liczne odstŒpy RR
o czasie trwania ok. 1250 ms (ryc. 1A), mimo ¿e pa-
rametry stymulacji mia‡y nadal wartoci fabryczne.
CzŒstoæ rytmu przedsionków wynosi‡a 88/min (co
odpowiada odstŒpowi PP 670 ms). Na rycinie 1A wi-
doczne s„ nadkomorowe pobudzenia dodatkowe. Wy-
janienie mechanizmu, w jakim wp‡ywa‡y one na pra-
cŒ stymulatora, sta‡o siŒ mo¿liwe po wykonaniu za
pomoc„ programatora Biotronik PMS 1000 jednocze-
snego zapisu III odprowadzenia koæczynowego, elek-
trogramów przedsionkowego i komorowego z wsz-
czepionych elektrod (IEGM) oraz znaczników zda-
rzeæ (ryc. 1B). Reakcja na pobudzenia dodatkowe As4
i As8, które stymulator odbiera, jest ró¿na; pobudze-
niu As4 nie towarzyszy impuls komorowy, natomiast
As8  towarzyszy. Dok‡adny pomiar zale¿noci cza-
sowych wyjani‡ zachowanie stymulatora. OdstŒp
As3-As4 jest d‡u¿szy ni¿ refrakcja toru przedsionko-
wego, st„d pobudzenie As4 zostaje odebrane przez
tor przedsionkowy i wyzerowany zostaje licznik czŒ-
stoci podstawowej oraz uruchomione liczniki refrak-
cji przedsionka i odstŒpu A-V. OdstŒp As3-Vp3 wy-
nosi 140 ms, poniewa¿ As2-As3 równy jest 670 ms.
Natomiast As4-Vpx4 mia‡by 75 ms (Vpx4 to spodzie-
wany impuls stymuluj„cy komory), poniewa¿ As3-As4
wynosi 420 ms; ró¿ne wartoci odstŒpu AV wynikaj„
z tego, i¿ fabrycznie w‡„czone jest dynamiczne
skracanie siŒ odstŒpu A-V (dynamic AV delay, tab. 3).
OdstŒp Vp3-Vpx4 wyliczony przez algorytm stymu-
latora bŒdzie w tej sytuacji nastŒpuj„cy:
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Ryc. 1. Pacjentka nr 1.
A. EKG  odprowadzenia koæczynowe IIII. Strza‡ki wskazuj„ nadkomorowe pobudzenia dodatkowe.
B. Kana‡ 1  znaczniki zdarzeæ; kana‡ II  EKG, III odprowadzenie koæczynowe; kana‡ III  IEGM z elektrody przed-
sionkowej; kana‡ IV  IEGM z elektrody komorowej.
Oznaczenia: Ap, Vp  impulsy stymuluj„ce przedsionek i komorŒ; As, Vs  pobudzenia przedsionkowe i komorowe
odebrane przez stymulator po up‡ywie odpowiednich czasów refrakcji; Ars, Vrs  pobudzenia przedsionkowe i ko-
morowe odebrane przez stymulator podczas trwania refrakcji (refractory sensed). Strza‡ka wskazuje oczekiwany im-
puls komorowy Vpx.
Fig. 1. Patient no 1.
A. ECG  leads IIII. Arrows show supraventricular premature beats.
B. Channel 1  event markers; channel 2  ECG lead III; channel 3  atrials IEGM; channel 4  ventricular IEGM.
Symbols: Ap, Vp  atrial and ventricular pacing pulses; As, Vs  atrial and ventricular depolarizations sensed
after refractory periods; Ars, Vrs  atrial and ventricular refractory sensed depolarizations. Arrow shows the expected
ventricular pulse.
A
B
(Vp3  Vpx4) = (As3  As4) + (As4  Vpx4) 
(As3  Vp3) = 420 + 75  140 = 355 ms [1]
W tej sytuacji stymulator nie wytwarza impulsu
Vpx4, bo obliczona d‡ugoæ odstŒpu Vp3-Vpx4 jest
mniejsza ni¿ odstŒp wynikaj„cy z górnej czŒstoci syn-
chronizacji (upper tracking rate), który wynosi 375 ms,
a reakcj„ stymulatora jest blok 2:1 (tab. 1 i 2). Z kolei
odstŒp As7-As8 jest nieco d‡u¿szy ni¿ As3-As4 i wy-
nosi 450 ms, st„d odstŒp Vp7--Vp8, obliczony jak
poprzednio, wynosi 385 ms i stymulator generuje
impuls komorowy. Najd‡u¿szy odstŒp A-A, przy któ-
rym impulsy komorowe nie bŒd„ wysy‡ane, mo¿na
obliczyæ, przekszta‡caj„c równanie 1. i wstawiaj„c za
Vp3-Vpx4 wartoæ 375 ms (odstŒp odpowiadaj„cy
górnej czŒstoci granicznej):
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(A-A) max = 375 + 140  75 = 440 ms
Tak wiŒc w omawianej sytuacji wyd‡u¿enia od-
stŒpu RR bŒd„ wystŒpowa‡y, je¿eli nadkomorowe
pobudzenia dodatkowe bŒd„ siŒ mieci‡y w przedziale
od 400 ms (czas refrakcji przedsionka) do 440 ms.
Przypadek 2
Pacjent (68 lat), któremu z powodu bloku p-k III°
ze wspó‡istniej„cym zespo‡em chorego wŒz‡a zato-
kowego wszczepiono stymulator Physios 01. Ryci-
ny 2A i 2B przedstawiaj„ fragmenty elektrokardio-
gramu wykonanego nastŒpnego dnia po wszczepie-
niu (parametry czasowe mia‡y wartoci fabryczne).
OdstŒp R3-R5 na rycinie 2A wynosi 1250 ms. Nad-
komorowe pobudzenie przedwczesne P4 wystŒpuje
w czasie nieco ponad 400 ms po P3 i mechanizm,
w którym powsta‡o to wyd‡u¿enie odstŒpu RR, jest
taki sam, jak u pierwszej opisywanej pacjentki nato-
miast na rycinie 2b zwraca uwagŒ pobudzenie przed-
sionkowe P4, któremu nie towarzyszy impuls komo-
rowy. OdstŒp P3-P4 wynosi ok. 660 ms, czy¿by wiŒc
pobudzenie nie zosta‡o odebrane przez stymulator,
poniewa¿ jego amplituda jest mniejsza ni¿ czu‡oæ
toru przedsionkowego (undersensing)?
Analiza jednoczesnego zapisu II odprowadze-
nia koæczynowego, elektrogramów przedsionkowe-
go i komorowego oraz znaczników zdarzeæ pozwa-
la na zaproponowanie innego wyjanienia tego zja-
wiska (ryc. 2C). Pobudzeniu przedsionkowemu As9,
które zosta‡o odebrane przez stymulator, nie towa-
rzyszy pobudzenie komorowe (odstŒp As8-As9
wynosi nieco ponad 400 ms  sytuacja jak na
ryc. 2A). OdstŒp As9 zeruje licznik czŒstoci pod-
stawowej i uruchamia licznik czasu refrakcji przed-
sionka. OdstŒp As9-As10 wynosi ok. 350 ms i As10
nie zostaje odebrane przez stymulator, poniewa¿ tor
przedsionkowy jest w refrakcji po As9. Z kolei od-
stŒp As2-As3 wynosi 450 ms, impuls Vp3 przypada
po up‡ywie interwa‡u górnej czŒstoci granicznej
i zostaje wygenerowany, natomiast As3-As4 wyno-
si 350 ms, a wiŒc znowu mniej ni¿ refrakcja przed-
sionka. Tak wiŒc mo¿na za‡o¿yæ, ¿e pomiŒdzy P3
i P4 na rycinie 2B wystŒpuje jeszcze jedno nadko-
morowe pobudzenie dodatkowe o czasie sprzŒ¿e-
nia z P3, wynosz„cym nieco ponad 400 ms.
Przypadek 3
Pacjent (71 lat) z wszczepionym stymulatorem
Physios 01 z powodu bloku p-k II°. Podczas kontro-
li po up‡ywie 2 miesiŒcy od implantacji stwierdzo-
no trzepotanie przedsionków z czŒstoci„ fali F ok.
270/min. Stymulator wyzwala‡ aktywnoæ komór z
przewodzeniem 2:1 (czŒstoæ 135/min). W‡„czono
funkcjŒ dual demand (pozosta‡e parametry czaso-
we mia‡y wartoci fabryczne), która skutecznie
zwolni‡a rytm komór do 60/min. W EKG pojawi‡y
siŒ liczne odstŒpy RR o czasie trwania ok. 1450 ms
(ryc. 3A). Na rycinie 3b widoczna jest regularna fala
trzepotania F o okresie 220 ms. Fale F od 3 do 6 s„
odbierane przed up‡ywem czasu refrakcji przedsion-
ka (refractory sensed), zeruj„ licznik czasu refrakcji
przedsionka, lecz nie zeruj„ licznika czŒstoci pod-
stawowej (funkcja dual demand), wiŒc generowane
s„ impulsy Ap2 oraz Vp2. Fala F7 przypada po Ap2
w okresie niewra¿liwoci toru przedsionkowego po
impulsie przedsionkowym (blanking), który wyno-
si 125 ms. OdstŒp Ap2-Vp2 jest równy 180 ms i ko-
lejna fala F8 trafia w okresie niewra¿liwoci toru
przedsionkowego po impulsie komorowym wyno-
sz„cym 56 ms (tab. 2). Fale F7 i F8 nie zostaj„
w ogóle zauwa¿one przez stymulator, nie zeruj„ licz-
nika refrakcji. Fala F9 pojawia siŒ po zakoæczeniu
refrakcji toru przedsionkowego po zdarzeniu Ap2
(odstŒp Ap2-F9 wynosi 450 ms), zeruje liczniki czŒ-
stoci podstawowej i refrakcji oraz uruchamia licz-
nik odstŒpu A-V. W tej sytuacji wyznaczony odstŒp
Vp2-Vpx (Vpx spodziewany impuls komorowy po
F9) wynosi:
(Vp2  Vpx) = (Ap2  F9) + (F9  Vpx) 
(Ap2  Vp2) = 450 + 75  180 = 345 ms
czyli mniej ni¿ odstŒp górnej czŒstoci synchro-
nizacji wynosz„cy 375 ms, dlatego te¿ impuls Vpx
nie zostaje wygenerowany.
Omówienie
Przedstawione przez nas zachowanie stymula-
torów jest niepo¿„danym efektem dodatkowym
zwi„zanym z cennymi w‡aciwociami nowszych
modeli stymulatorów dwujamowych firmy Biotronik.
Zaobserwowane przez nas zjawisko w modelach
Physios 01 i Dromos SL mo¿e wyst„piæ tak¿e
w modelach Diplos 06, Physios TC01, Dromos DR,
Eikos SLD oraz wersjach dwujamowych Actros i Ka-
iros, poniewa¿ zasady, wg których dzia‡aj„ te stymu-
latory, s„ takie same [1116]. Skracanie odstŒpu AV
wraz ze wzrostem czŒstoci (dynamic AV delay) po-
prawia efekt hemodynamiczny stymulacji, ale jed-
noczenie ta w‡aciwoæ jest jednym z warunków
powstania omawianych wyd‡u¿eæ odstŒpów RR.
Wynika to te¿ z faktu, ¿e wartoæ odstŒpu AV jest
wyznaczana tylko na podstawie d‡ugoci poprzedza-
j„cego go odstŒpu AA.
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Ryc. 2. Pacjent nr 2.
A. i B. EKG  odprowadzenia koæczynowe I, II, III i aVR.
C. Kana‡ 1  znaczniki zdarzeæ; kana‡ II  II odprowadzenie koæczynowe; kana‡ III  IEGM z elektrody przedsion-
kowej; kana‡ IV  IEGM z elektrody komorowej. Oznaczenia jak na ryc. 1B.
Fig. 2. Patient no 2.
A. i B. ECG leads I, II, III and aVR.
C. Channel 1  event markers; channel 2  ECG lead II; channel 3  atrial IEGM; channel 4  ventricular IEGM.
Symbols as in fig. 1B.
A B
C
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Ryc. 3. Pacjent nr 3.
A. EKG  odprowadzenia koæczynoiwe I, II, III i aVR.
B. Kana‡ 1  znaczniki zdarzeæ; kana‡ II  odprowadzenia koæczynowe; kanal III  IEGM z elektrody przedsionko-
wej; kana‡ IV  IEGM z elektrody komorowej. Oznaczenia jak na ryc. 1B.
Fig. 3. Patient no 3.
A. ECG leads I, II, III and aVR.
B. Channel 1  event markers; channel 2  ECG lead II; channel 3  atrial IEGM; channel 4  ventricular IEGM.
Symbols as in fig. 1B.
A
B
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W przedstawionych przypadkach parametry
czasowe mia‡y wartoci fabryczne, jedynie w razie
potrzeby w‡„czano funkcjŒ dual demand, która ma
zapobiegaæ, w przypadku napadu czŒstoskurczu nad-
komorowego lub trzepotania przedsionków, zbyt
szybkiej stymulacji komór. W napadach migotania
przedsionków dzia‡anie dual demand nie zawsze jest
skuteczne, ze wzglŒdu na du¿„ zmiennoæ amplitu-
dy fal migotania.
Mo¿na nie dopuciæ do wyst„pienia omawiane-
go zjawiska przez zaprogramowanie odstŒpu AV
o sta‡ej wartoci (wy‡„czenie dynamicznego skra-
cania odstŒpu AV), d‡u¿szego czasu refrakcji przed-
sionka, a co za tym idzie zmniejszenia górnej czŒ-
stoci synchronizacji lub obni¿enia górnej czŒstoci
synchronizacji (upper tracking rate) poni¿ej czŒsto-
ci wynikaj„cej z refrakcji przedsionka (periodyka
Wenckebacha).
Je¿eli parametry czasowe zostan„ przepro-
gramowane to analizŒ zachowania stymulatora na-
le¿y przeprowadziæ w ka¿dym przypadku indywi-
dualnie, gdy¿ mo¿liwych kombinacji wartoci pa-
rametrów jest wiele. Wartoci fabryczne parame-
trów stymulatorów Actros i Kairos (d‡u¿sza re-
frakcja przedsionka, mniejszy stopieæ skracania
odstŒpu AV) sprawiaj„, ¿e pojawienie siŒ wyd‡u-
¿eæ odstŒpu RR jest w tych modelach mniej praw-
dopodobne.
Wyd‡u¿enie odstŒpów RR mo¿e wynikaæ tak-
¿e z nieprawid‡owej pracy toru przedsionkowego
tzn. nieskutecznej stymulacji lub blokowania. Wów-
czas wstecznie przewiedzione pobudzenia przed-
sionkowe, wystŒpuj„ce tu¿ po up‡ywie refrakcji
przedsionka, bŒd„ powodowaæ wyd‡u¿enia
w podobny sposób, jak arytmie nadkomorowe u na-
szych pacjentów (przewodzenie wsteczne zachowa-
ne). Natomiast je¿eli przewodnictwa wstecznego
nie ma, to rozkojarzenie rytmów przedsionkowe-
go i komorowego sprawi, ¿e czasami pobudzenia
przedsionkowe bŒd„ przypada‡y tu¿ po up‡ywie
refrakcji przedsionków. Dlatego te¿, je¿eli zostan„
zauwa¿one wyd‡u¿enia odstŒpu RR, nale¿y zawsze
sprawdziæ marginesy bezpieczeæstwa energii im-
pulsu stymuluj„cego i czu‡oci w torze przedsion-
kowym oraz wykluczyæ zaburzenia w pracy toru
przedsionkowego.
Wyjanienie przyczyn powstania wyd‡u¿eæ od-
stŒpu RR by‡o w przedstawionych przypadkach
proste, gdy¿ zaburzenia rytmu powtarza‡y siŒ
i mo¿na by‡o wykonaæ zapisy IEGM oraz znaczni-
ków zdarzeæ. Gdy stymulator nie posiada tych
mo¿liwoci, a dodatkowo arytmie maj„ charakter
krótkich incydentów, mo¿e to byæ znacznie bardziej
k‡opotliwe. Przyk‡adowo, je¿eli wykonamy 24-go-
dzinny zapis EKG i za‡amek P bŒdzie s‡abo widocz-
ny, to za tym, ¿e arytmie nadkomorowe s„ przy-
czyn„ wyd‡u¿eæ interwa‡u RR, bŒdzie przemawiaæ
jedynie pewna regularnoæ wyd‡u¿enia. Na ogó‡ nie
obserwuje siŒ tego, je¿eli przyczyn„ wyd‡u¿eæ jest
oversensing w torze komorowym, spowodowany
potencja‡ami miŒniowymi lub przypadkowymi sy-
gna‡ami z uszkodzonej elektrody komorowej.
Zaobserwowane przez nas nieregularnoci
w pracy stymulatorów nie by‡y zauwa¿ane przez
2 pacjentów, natomiast 1 pacjentka zg‡asza‡a tylko
nierówn„ pracŒ serca. Nale¿y jednak zawsze pró-
bowaæ ustaliæ przyczynŒ wszystkich zaobserwowa-
nych wyd‡u¿eæ odstŒpu RR, aby wykluczyæ defek-
ty elektrody komorowej, gdy¿ mog„ one stanowiæ
powa¿ne zagro¿enie dla pacjenta.
Wniosek
W stymulatorach dwujamowych firmy Biotro-
nik wyd‡u¿enia odstŒpów RR mog„ byæ powodowa-
ne arytmiami nadkomorowymi.
Streszczenie
Zwolnienia rytmu w stymulatorach dwujamowych
W niektórych modelach stymulatorów dwujamowych firmy Biotronik, w obecnoci
arytmii nadkomorowych, odstŒp pomiŒdzy kolejnymi zdarzeniami w torze komorowym
(odstŒp RR) mo¿e sporadycznie byæ znacznie d‡u¿szy ni¿ odstŒp wynikaj„cy z zapro-
gramowanej czŒstoci podstawowej stymulatora. Opisujemy to nieoczekiwane zacho-
wanie, które zaobserwowano u 3 pacjentów. Mechanizm ten nale¿y uwzglŒdniæ pod-
czas kontroli chorych jako mo¿liw„ przyczynŒ wyd‡u¿ania siŒ odstŒpów RR. (Folia Car-
diol. 1999; 6: 206213)
stymulator dwujamowy, arytmia nadkomorowa
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